
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Setelah melakukan analisa data, untuk mejawab rumusan masalah dan tujuan 

masalah penelitian, maka dihasilkan kesimpulan bahwa dari nilai rata-rata dari 

pemeliharaan yang dilakukan tiap teknisi selama 60 menit atau 1 jam maka diketahui 

dalam satu tahun dibutuhkan 3.090 menit atau 51,5 hari untuk melakukan pemeliharaan 

alat infus pump. 

5.2 Saran  

1. Untuk ketahanan setiap alat elektromedik yang digunakan untuk menunjang kegiatan 

pelayanan kesehatan, diharapkan melakukan pemeliharaan rutin yang mejadi suatu 

keharusan bukan hanya alat infus pump saja tetapi diharapkan untuk semua alat 

kesehatan.  

2. Karena masih adaanya keterbatasan dari penyusunan ini baik dari yang 

diteliti,maupun jumlah unit yang terbatas diharapkan kedepannya peneliti selanjutnya 

melakukan penelitian yang lebih luas lagi. 
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